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联系人 管理者

实验室客户

客户信息 实验室信息

检测报告

报告日期

SGS编号

报告编号

Email

传真

电话

地址

样品

订单号

项目

Email

传真

电话

地址

SGS-CSTC

环境测试服务部

上海市徐汇区宜山路889号3号楼2楼

+86 (21) 6140 2666-2002

+86 (21) 6115 2164

REPORT.ENV @SGS.COM

SHE18-03460 R0-

0000089852

2018/05/25

室内空气(2) 

中国上海市奉贤区奉浦工业区奉浦大道518号5幢229

-

徐为铭

莱靡电子科技(上海)有限公司

13564505368

-

-

备注

1. 未经本公司书面许可，不得复制 (全文复制除外) 检测报告。

2. 除非另有说明，本报告仅对采样及样品测试负责。

报告批准人

蒋明玥

报告编制

王红楼

审核

沈咏洁

授权签字人
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检测报告

18-03460.001

室内空气

-

18-03460.002

室内空气

-

实验室编号

样品性状

样品描述

实验室编号

样品性状

样品描述

分析指标 单位 报告限方法

采样位置 - - - - -

采样日期 - - - - -

采样时间(其他) - - - - -

采样时间(CO₂) - - - - -

环境温度 - ℃ - - -

环境湿度 - % - - -

大气压 - kPa - - -

采样位置 - - - 客厅 卧室

采样日期 - - - 2018/5/11 2018/5/11

采样时间(其他) - - - 15:50-16:35 15:55-16:40

采样时间(CO₂) - - - 16:02-16:05 16:09-16:11

环境温度 - ℃ - 23.9 22.7

环境湿度 - % - 58.6 60.2

大气压 - kPa - 101.7 101.7

甲醛 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 - -

细颗粒物(PM2.5) GB/T18204.2 mg/m³ 0.001 - -

可吸入颗粒物(PM10) GB/T18204.2 mg/m³ 0.001 - -

总挥发性有机物 GB/T18204.2 mg/m³ 0.010 - -

二氧化碳 GB/T18204.2 % 0.0001 - -

苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 - -

甲苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 - -

二甲苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.02 - -

甲醛 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 0.06 0.09

细颗粒物(PM2.5) GB/T18204.2 mg/m³ 0.001 0.024 0.026

可吸入颗粒物(PM10) GB/T18204.2 mg/m³ 0.001 0.028 0.032

总挥发性有机物 GB/T18204.2 mg/m³ 0.010 2.26 2.60

二氧化碳 GB/T18204.2 % 0.0001 0.0721 0.0611

苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 <0.01 <0.01

甲苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.01 <0.01 <0.01

二甲苯 GB/T18204.2 mg/m³ 0.02 0.69 0.78

备注：

采样地址：上海市徐汇区徐虹北路5弄5号402室。
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方法列表

GB/T18204.2-2014  公共场所卫生检验方法 第2部分：化学污染物

*** 以下空白 ***



点位 客厅 卧室

采样时间
15:50-
16:35

15:55-
16:40

分析指标 单位 气体 气体

甲醛 mg/m3

总挥发性有机物 mg/m3

PM2.5 mg/m3

PM10 mg/m3

C6H6
3

客户仪器现场
直读数据
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